附件一：

血红蛋白检测试剂（比重法）参数要求
一、技术参数要求
1、试剂规格：85ml

2、试剂参数： 男用：1.0520； 

女用：1.0510；
3、试剂使用室温范围：16℃±2℃；

                     20℃±2℃；

                     24℃±2℃；

                     28℃±2℃；

                     32℃±2℃；

要求：可以根据中心具体要求，进行个性化的订制，包括：男女试剂比例和温度的不同。

二、其他要求

1、产品质保期至少1年。

2、质量标准：执行国家、省、市及行业等现行标准及验收规范。
3、投标人需提供公司营业执照，生产厂家营业执照、授权，产品资质，报名人身份证复印件等相关资质。
4、投标人以产品单价进行报价。
三、资质性要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

四、预算金额

预算总金额约17万元
